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Re´sume´ – L’imagerie optique de fluorescence dans les milieux diffus s’est re´ve´le´e depuis plusieurs anne´es eˆtre un outil prometteur pour de
nombreuses applications me´dicales. Nous utilisons ici des mesures spectrales afin de se´parer diffe´rentes sources fluorescentes. Pour la de´tection
chez l’homme de fluorophores en profondeur (4 cm), il s’ave`re utile de s’affranchir de tout signal parasite qui pourrait interfe´rer avec le signal
de fluorescence spe´cifique e´mis par le fluorophore, notamment la fluorescence intrinse`que des tissus biologiques (ou autofluorescence). Une
approche spectroscopique est choisie, base´e sur la me´thode de se´paration de sources aveugle de Factorisation en Matrices Non-ne´gatives (FMN),
pour se´parer des spectres qui se chevauchent et ainsi isoler la fluorescence spe´cifique de l’autofluorescence. Cette me´thode conside`re ces deux
signaux comme deux sources distinctes a` se´parer et requie`re seulement des spectres initiaux, mis a` jour par des lois multiplicatives. La FMN a
permis de se´parer la fluorescence spe´cifique de l’autofluorescence des tissus sur des donne´es expe´rimentales.
Abstract – Fluorescent imaging in diffusive media is an emerging modality for medical applications. Here, we use spectrally resolved mea-
surements in order to separate several fluorescence sources. As we want to examine deep (4 cm) fluorophores for human applications, a very
weak optical signal is measured and any interference to it may limit the sensitivity of the system. It is thus useful to filter any parasite signal,
such as the intrinsic biological tissues fluorescence, called autofluorescence, which mixes with the fluorophore-specific signal. A spectroscopic
approach, based on the Non-negative Matrix Factorization (NMF) method, is explored to unmix overlapping spectra and thus isolate the specific
fluorescence signals from the autofluorescence signal. This blind source separation method treats specific fluorescence and autofluorescence as
different sources to separate; it only needs initial spectra, updated over iterations thanks to regularized multiplicative update rules. Fluorescence
contributions of intrinsic fluorescence and specific fluorescence have been satisfactorily isolated on experimental data.
1 Introduction
Depuis quelques anne´es, l’imagerie optique de fluorescence
offre la perspective de syste`mes de diagnostic de cancers, non
invasifs et peu couˆteux. Des marqueurs fluorescents sont in-
jecte´s au sujet et se fixent aux tumeurs recherche´es. Pour lo-
caliser ces marqueurs, on e´claire la zone d’inte´reˆt a` la lon-
gueur d’onde d’excitation optimale pour le fluorophore et la
pe´ne´tration en profondeur dans le milieu, puis on recueille un
signal de fluorescence. Comme le montre la the´orie de la pro-
pagation dans les milieux diffus, le signal utile diminue expo-
nentiellement avec la profondeur. Ainsi, pour des applications
au diagnostic chez l’homme ou` la fluorescence recherche´e est
profonde (quelques centime`tres), le signal spe´cifique de fluo-
rescence recherche´ est souvent masque´ par des signaux para-
sites tels que la fluorescence naturelle du tissu, ou autofluores-
cence.
Le de´veloppement d’algorithmes de se´paration de spectres
adapte´s repre´sente une des possibilite´s de s’affranchir de ce si-
gnal parasite. L’algorithme utilise´ dans ce papier pour se´parer
l’autofluorescence de la fluorescence spe´cifique est base´ sur
une me´thode de se´paration de sources aveugle, appele´e Facto-
risation en Matrices Non-ne´gatives (FMN). La FMN factorise
une matrice en deux autres matrices qui portent des informa-
tions sur les diffe´rents spectres qui composent la matrice ini-
tiale.
La FMN n’a e´te´, a` notre connaissance, applique´e au do-
maine de la spectroscopie de fluorescence qu’une seule fois
[2, 3] (sans qu’un fluorophore soit injecte´ au sujet) bien qu’elle
soit un outil pertinent pour la se´paration de spectres dans le
domaine de l’imagerie optique de fluorescence. Dans ce pa-
pier, la FMN ainsi que les re´sultats de se´paration de fluores-
cence spe´cifique et d’autofluorescence obtenus sur nos donne´es
expe´rimentales sont pre´sente´s.
2 The´orie
Gobinet est le premier a` avoir utilise´ la FMN en spec-
troscopie de fluorescence [2, 3, 4]. Cette me´thode impose
des contraintes de positivite´ (ce qui la diffe´rencie notamment
d’autres me´thodes de se´paration de sources telle la Decompo-
sition en Valeurs Singulie`res (DVS)) sur les coefficients des
matrices utilise´es, et cherche a` minimiser une fonction objectif.
L’e´nonce´ mathe´matique de la FMN est le suivant :
Etant donne´ une matrice non-ne´gative X ∈ RNx×Nλ , trou-
ver les matrices non-ne´gatives A ∈ RNx×P et S ∈ RP×Nλ
telles que :
X ' AS (1)
Par matrice non-ne´gative nous entendons une matrice dont tous
les e´le´ments sont non-ne´gatifs, et P repre´sente le nombre de
sources fluorescentes a` distinguer.
La de´composition est obtenue en minimisant une fonction ob-
jectif QFMN . La distance euclidienne entre X et AS [6] peut
par exemple eˆtre utilise´e :
QFMN = ‖X −AS‖2 (2)
ou :
QFMN =
Nx∑
i=1
Nλ∑
j=1
(xij −
P∑
p=1
aipspj)2 (3)
La fonction QFMN a 0 pour borne infe´rieure. Le proble`me a`
re´soudre est alors de minimiser ‖X − AS‖2 en respectant les
contraintes A,S ≥ 0.
Dans ce but, nous utilisons les lois de mise a` jour des ma-
trices A et S de´finies par Lee et Seung [5]. Ces lois, inspire´es
des travaux sur la Factorisation en Matrices Positives [7, 2] et
l’Espe´rance-Maximisation [1], respectent les contraintes de po-
sitivite´ et minimisent la fonction objectif. Elles assurent en ef-
fet que la fonction QFMN de´croit au cours des ite´rations et
converge vers un minimum local. Leur e´criture est la suivante
(entre parenthe`se sont indique´es les ite´rations) :
a
(n+1)
ip = a
(n)
ip
(XST (n))ip
(AS(n)ST (n))ip
(4)
et
s
(n+1)
pj = s
(n)
pj
(AT (n+1)X)pj
(AT (n+1)A(n+1)S(n))pj
(5)
3 Instrumentation et me´thodes
3.1 Dispositif expe´rimental
Un laser plan a` 690 nm illumine un objet suivant une ligne
Xd (voir Figure 1) et le signal de fluorescence est de´tecte´ sui-
vant cette meˆme ligne Xd par un spectrome`tre imageur couple´
a` une came´ra CCD a` la verticale de l’objet.
3.2 Donne´es acquises
Une expe´rience sur souris est re´alise´e : un tube capillaire rempli
de 5 µl d’Indocyanine Green (ICG) a` 10µMol/l, (l’ICG est uti-
lise´ comme marqueur fluorescent), est place´ sous la peau du dos
de la souris (voir Figure 2, a` gauche) afin de simuler une tumeur
marque´e. L’animal est illumine´ par le laser a` 690 nm e´tendu
FIGURE 1 – Sche´ma du dispositif expe´rimental
FIGURE 2 – A gauche : capillaire d’ICG place´ sous-cutane´ au
niveau du dos d’une souris. A droite : image obtenue, autofluo-
rescence et fluorescence a` se´parer
selon une ligne. La fluorescence e´mise est collecte´e au des-
sus de l’animal par le spectrome`tre imageur couple´ a` la came´ra
CCD. L’acquisition de fluorescence obtenue est pre´sente´e sur
la Figure 2, a` droite. Deux parties pre´dominantes se de´gagent :
i) l’autofluorescence de la souris, pre´sente tout le long de la
ligne, autour de 750 nm, et ii) la fluorescence spe´cifique, plus
locale, autour de 820 nm (longueur d’onde caracte´ristique du
pic d’ICG).
Ici, nous utilisons la FMN pour e´liminer l’autofluorescence
dont le spectre de fluorescence recouvre en partie le spectre de
fluorescence spe´cifique d’ICG, et ne garder ainsi que le signal
spe´cifique permettant de localiser l’inclusion.
3.3 FMN applique´e aux donne´es spectrales
La FMN permettant de se´parer un signal non-ne´gatif en com-
posantes distinctes elles-aussi non-ne´gatives, la me´thode est
bien adapte´e aux mesures spectrales. Pour notre application, la
de´composition par la FMN d’un signal acquis X en X ' AS
peut eˆtre interpre´te´e physiquement :
X =
 x11 ... x1,Nλ... ...
xNx,1 ... xNx,Nλ
 =
 a11 a12... ...
aNx,1 aNx,2
(s11 ... s1,Nλ
s21 ... s2,Nλ
)
(6)
Lorsque le signal est suppose´ forme´ de deux sources de fluores-
cence distinctes, S contient les formes des spectres en longueur
d’onde et A contient le poids de ces spectres pour chaque posi-
tion spatiale, comme sche´matise´ sur la repre´sentation suivante :
A S
ligne1
...
...
ligneNx
 X
 =

a11 a12
...
...
...
...
aNx,1 aNx,2

Chaque ligne de la matrice X est une combinaison line´aire des
spectres s1 et s2 :
lignei = ai1 × s1 + ai2 × s2 i ∈ (1, Nx) (7)
Ainsi, la FMN applique´e a` nos donne´es spectrales retourne
une matrice S qui contient des informations sur les spectres de
fluorescence du fluorophore et de l’autofluorescence pre´sents
dans l’image de de´part X , et une matrice A qui de´finit la
ponde´ration de ces spectres de fluorescence dans chacune des
lignes de X .
3.4 Algorithme
L’algorithme de FMN est un algorithme ite´ratif, dont les
e´tapes sont les suivantes : dans un premier temps, les deux ma-
trices A et S doivent eˆtre de´finies. Pour des raisons de robus-
tesse, contrairement a` Gobinet [2, 3] qui utilise des matrices
ale´atoires, la matrice S est ici initialise´e par une matrice com-
pose´e de spectres moyens d’autofluorescence et d’ICG adapte´s
d’expe´riences passe´es (Figure 3). De tels spectres mode`les ont
e´te´ obtenus directement en moyennant d’anciens re´sultats issus
d’e´chantillons d’ICG ex vivo (pour la fluorescence spe´cifique),
ou de plusieurs souris (pour l’autofluorescence).
Dans un second temps, la fonction objectif est minimise´e en ap-
pliquant les lois de mise a` jour multiplicatives de Lee et Seung
[5] (cf. 4 et 5) de´crites pre´ce´demment, qui permettent de mettre
a` jour a` tour de roˆle les matrices A et S.
4 Re´sultats et discussion
L’algorithme de FMN a e´te´ applique´ aux donne´es
expe´rimentales, en utilisant des spectres de fluorescence ini-
tiaux d’ICG et d’autofluorescence pre´sente´s pre´ce´demment
(Figure 3) : on note que le spectre de l’autofluorescence re-
couvre partiellement le spectre de fluorescence de l’ICG.
(a) Spectre mode`le d’autofluorescence
(b) Spectre mode`le d’ICG
FIGURE 3 – Spectres de fluorescence d’autofluorescence et
d’ICG choisis pour initialiser A et S
Apre`s convergence, la matrice S est compose´e de deux
spectres, pre´sente´s Figure 4 (lignes continues) et compare´s aux
spectres initiaux (lignes pointille´es). Deux images sont obte-
nues, la premie`re repre´sentant la contribution d’ICG (Figure 5
re´sultante, (a)) et la seconde la contribution d’autofluorescence
re´sultante (Figure 5 re´sultante, (b)).
Apre`s FMN, l’ICG est correctement isole´ de l’autofluores-
cence, bien que leur spectres de fluorescence se chevauchent.
Les spectres obtenus sont proches de leurs mode`les initiaux
(Figure 4). Une variation remarquable et attendue est observe´e
entre le spectre intial de l’autofluorescence et le re´sultat ob-
tenu apre`s FMN : en effet, le spectre initial de l’autofluores-
cence est un mode`le grossier obtenu a` partir de moyennes de
re´sultats passe´s provenant de diffe´rents animaux, c’est pour-
quoi il n’est pas e´tonnant d’obtenir des spectres d’autofluo-
rescence diffe´rents d’un sujet a` un autre. L’autofluorescence
d’une souris peut de´pendre de facteurs tre`s variables d’un ani-
mal a` l’autre, tels le pH ou encore la nourriture ingurgite´e
au pre´alable. Le spectre d’ICG obtenu est quant a` lui plus
proche du spectre initial, les quelques variations pouvant eˆtre
attribue´es a` l’existence de solutions multiples au proble`me de
FIGURE 4 – Spectres re´sultants et initiaux de la matrice S
de´part. Dans les futurs travaux, on pourra s’inte´resser a` res-
treindre l’ensemble de solutions en ajoutant des contraintes a` la
fonction objectif (en l’occurence ici la distance euclidienne), en
imposant par exemple une distance maximale entre les spectres
d’ICG initial et d’ICG re´sultant.
FIGURE 5 – En haut : autofluorescence de´tecte´e, en bas : fluo-
rescence spe´cifique (ICG) de´tecte´e
Compare´e a` d’autres me´thodes de se´paration de sources
(De´composition en Valeurs Singulie`res, Moindres Carre´s)
teste´es sur les meˆme donne´es, la FMN s’est re´vele´e eˆtre la
me´thode la plus approprie´e (les spectres et leurs ponde´rations
obtenus e´taient les plus proches de ceux attendus et les plus
plausibles), et est particulie`rement bien adapte´e aux acquisi-
tions spectrales puisque toutes les donne´es sont non-ne´gatives.
C’est de plus, graˆce aux lois de mise a` jour multiplicatives (4
et 5) une me´thode simple a` imple´menter et qui converge rapi-
dement.
5 Conclusions
Une expe´rience sur souris a e´te´ mene´e afin de juger de la cap-
cite´ de la FMN a` se´parer la contribution d’un fluorophore (ICG)
de la fluorescence naturelle des tissus. Pour cela, un tube capil-
laire rempli d’ICG simulant une tumeur marque´e a e´te´ place´
sous-cutane´ sur une souris ; le but de l’expe´rience e´tait alors de
se´parer les contributions de fluorescence spe´cifique et d’auto-
fluorescence.
La FMN s’est ave´re´e eˆtre un outil efficace pour la se´paration de
spectres de fluorescence. Cette me´thode a en effet e´te´ capable
de se´parer deux spectres de fluorescence de niveaux d’intensite´
comparables, malgre´ leur chevauchement partiel provoque´ par
des gammes de longueur d’onde d’e´mission proches.
L’application de la FMN a` la spectroscopie de fluorescence
repre´sente une avance´e pour la de´tection d’inclusions fluores-
centes en milieu diffusif en permettant de s’affranchir du si-
gnal parasite d’autofluorescence pre´sent chez tout sujet vivant.
Cette me´thode pourrait a` l’avenir eˆtre utile pour la de´tection de
tumeurs chez l’homme.
Re´fe´rences
[1] A.P. Dempster, N.M. Laird, D.B. Rubin, et al. Maximum
likelihood from incomplete data via the EM algorithm.
Journal of the Royal Statistical Society, 39(1) :1–38, 1977.
[2] C. Gobinet. Application de techniques de se´paration de
sources a` la spectroscopie Raman et a` la spectroscopie de
fluorescence. PhD thesis, URCA Reims, 2006.
[3] C. Gobinet, E. Perrin, and R. Huez. Application of non-
negative matrix factorization to fluorescence spectroscopy.
Eusipco, Technische Universita¨t, 2004.
[4] C. Gobinet, V. Vrabie, O. Piot, and M. Manfait.
Pre´traitements et me´thodes de se´paration de sources pour
l’analyse des spectres raman issus d’e´chantillons biolo-
giques. IRBM, 29(1) :13 – 19, 2008.
[5] D.D. Lee and H.S. Seung. Algorithms for non-negative
matrix factorization. Advances in neural information pro-
cessing systems, 13 :556–562, 2001.
[6] P. Paatero. Least squares formulation of robust non-
negative factor analysis. Chemometrics and Intelligent La-
boratory Systems, 37(1) :23–35, 1997.
[7] P. Paatero and U. Tapper. Positive matrix factorization : A
non-negative factor model with optimal utilization of error
estimates of data values. Environmetrics, 5(2) :111–126,
1994.
